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Στον Άγιο Νικόλαο σήµερα 16-5-2018  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10,30̟.µ. ύστερα α̟ό  την µε 

αρ.̟ρωτ. 1261/14-5-2018  ̟ρόσκληση της   Προέδρου, συνεδρίασε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

ΝΠ∆∆ µε την ε̟ωνυµία Γενικό Νοσοκοµείο Λασιθίου – Γ.Ν.-ΚΥ Νεα̟όλεως «∆ιαλυνάκειο» . 

Παρόντες ήταν η Πρόεδρος του Συµβουλίου κ.Σ̟ινθούρη Μαρία, ο Αντι̟ρόεδρος κ.Μιχελάκης 

Εµµανουήλ Ανα̟λ.∆ιοικητής Α.Ο.Μ.Σητείας και τα τακτικά µέλη Αρακαδάκης Γεώργιος 

Ανα̟ληρωτής ∆ιοικητής της Α.Ο.Μ. Ιερά̟ετρας, Μουδατσάκης Νικόλαος Αιρετός Εκ̟ρόσω̟ος 

Ιατρών & Μανουσάκης Γεώργιος Αιρετός Εκ̟ρόσω̟ος των λοι̟ών Εργαζοµένων.  

Στην συνεδρίαση ̟αρίστανται τα ανα̟ληρωµατικά µέλη Παντιέρα Νικόλαος Ανα̟λ.∆/της ΓΝ-ΚΥ 

Νεα̟όλεως & Μ̟λέτσα Σταυρούλα καθώς και η Γραµµατέας  του ∆/κού Σ/λίου   Κουµάκη  Μαρία. 
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ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τεχνικών ̟ροδιαγραφών για την ̟ροµήθεια µόνιτορ 

̟αρακολούθησης ζωτικών ̟αραµέτρων, συσκευής διάτασης ̟αχέος εντέρου για 

χρήση σε ενδοσκό̟ια ̟ε̟τικού, αντλίας έγχυσης νερού για χρήση σε ενδοσκό̟ια 

̟ε̟τικού της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου και διενέργεια σχετικού 

διαγωνισµού.  

 

                                            

                                       Το ∆/κό Σ/λιο  αφού έλαβε υ̟όψη του: 

 

1. Την µε αρ.̟ρωτ.1256/16-5-2018 αναφορά της Οικονοµικής Υ̟ηρεσίας της Οργανικής 

Μονάδας Αγίου Νικολάου σχετικά µε έγκριση τεχνικών ̟ροδιαγραφών για την 

̟ροµήθεια µόνιτορ ̟αρακολούθησης ζωτικών ̟αραµέτρων, συσκευής διάτασης ̟αχέος 

εντέρου για χρήση σε ενδοσκό̟ια ̟ε̟τικού, αντλίας έγχυσης νερού για χρήση σε 

ενδοσκό̟ια ̟ε̟τικού της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου και διενέργεια 

σχετικού διαγωνισµού.  

2. Η υ̟’ αρ. 8226/13-9-2017 έρευνα αγοράς για την ̟ροµήθεια αντλίας νερού 

ενδοσκο̟ίων, στην ο̟οία υ̟οβλήθηκε µία ̟ροσφορά µε τιµή 1.300,00 ευρώ ̟λέον 

Φ.Π.Α. 

3. Η υ̟’ αρ. 8227/13-9-2017 έρευνα αγοράς για την ̟ ροµήθεια συσκευής διάτασης ̟ αχέος 

εντέρου για χρήση σε ενδοσκό̟ια ̟ε̟τικού (CO2 για κολονοσκό̟ιο), στην ο̟οία 

υ̟οβλήθηκαν δυο ̟ροσφορές µε τιµές 4.700,00 και 6.000,00 ευρώ ̟λέον Φ.Π.Α. 

4. Η υ̟’ αρ. 8230/13-9-2017 έρευνα αγοράς για την ̟ροµήθεια µόνιτορ ̟αρακολούθησης 

ζωτικών ̟αραµέτρων, στην ο̟οία υ̟οβλήθηκαν τέσσερις ̟ροσφορές µε τιµές 670,00 – 

1.100,00 – 1.780,00 και 3.500,00 ευρώ ̟λέον Φ.Π.Α. 

5. Το γεγονός ότι  κατά την δηµοσίευση των ̟ αρα̟άνω ̟ ροσκλήσεων δεν γνωρίζαµε ακόµη 

τον τύ̟ο των ενδοσκο̟ίων ̟ου θα έχει το Νοσοκοµείο µας. Στην συνέχεια τέθηκαν σε 

δηµόσια διαβούλευση οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές των υ̟ό ̟ροµήθεια µηχανηµάτων και 

υ̟οβλήθηκε 1 σχόλιο για κάθε είδος, ενώ ο συντάκτης τους µας ενηµέρωσε εγγράφως 

ότι δεν θα ̟ροβεί σε τρο̟ο̟οιήσεις. Με το ίδιο έγγραφο (αρ. ̟ρωτ.4161/12-5-2018) ο 

συντάκτης τους, γαστρεντερολόγος ιατρός του Νοσοκοµείου, µας γνωρίζει ότι θα ̟ρέ̟ει 

να αναφερθεί ο τύ̟ος των ενδοσκο̟ίων ̟ου διαθέτει το Νοσοκοµείου, έτσι ώστε οι 

ενδιαφερόµενοι για γνωρίζουν εάν ο ̟ροσφερόµενος εξο̟λισµός τους είναι συµβατός 
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(∆ιαθέσιµος εξο̟λισµός : Μονάδα Olympus optera cv 170 µε γαστροσκό̟ιο GIF – 

H170 και κολονοσκό̟ιο CF-H170L, τα ο̟οία δεν ήταν γνωστά, καθώς δεν είχε γίνει 

ακόµη η δωρεά στο Νοσοκοµείο µας, κατά την δηµοσίευση των ̟αρα̟άνω 

̟ροσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

6. Το γεγονός ότι 

• Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές ορίζουν και κριτήρια βαθµολόγησης, δηλαδή ο συντάκτης 

τους ε̟ιθυµεί το κριτήριο κατακύρωσης να είναι η συµφερότερη α̟ό οικονοµική 

ά̟οψη ̟ροσφορά µε βάση την βέλτιστη σχέση ̟οιότητας-τιµής. 

• Στην έρευνα αγοράς 8226/13-9-2017 για την αντλία νερού ενδοσκο̟ίων υ̟οβλήθηκε 

µία µόνο ̟ ροσφορά (1.300,00), δεν ανα̟τύχθηκε δηλαδή ε̟αρκής ανταγωνισµός, ενώ 

µ̟ορεί να υ̟άρχουν συµβατές αντλίες σε τιµές ̟ου υ̟ερβαίνουν την ̟ροσφερθείσα. 

Ως εκ τούτου ̟ροτείνεται ως εκτιµώµενη αξία σύµβασης αυτή των 2.000,00 ευρώ 

̟λέον Φ.Π.Α. 

• Στην έρευνα αγοράς 8227/13-9-2017 για την συσκευής διάτασης ̟αχέος εντέρου για 

χρήση σε ενδοσκό̟ια ̟ε̟τικού (CO2 για κολονοσκό̟ιο) ανα̟τύχθηκε στοιχειωδώς 

ε̟αρκής ανταγωνισµός µε την υ̟οβολή ̟ροσφορών. Ως εκ τούτου ̟ροτείνεται ως 

εκτιµώµενη αξία σύµβασης αυτή των 6.000,00 ευρώ ̟λέον Φ.Π.Α. 

• Στην έρευνα αγοράς 8230/13-9-2017 για την ̟ροµήθεια µόνιτορ ̟αρακολούθησης 

ζωτικών ̟αραµέτρων ανα̟τύχθηκε ε̟αρκής ανταγωνισµός, αφού υ̟οβλήθηκαν 4 

̟ροσφορές. Ως εκ τούτου ̟ροτείνεται ως εκτιµώµενη αξία σύµβασης ο µέσος όρος των 

τιµών ̟ου ̟ροσφέρθηκαν στρογγυλο̟οιηµένος ̟ρος τα κάτω στην εκατοντάδα, άρα 

̟ροτείνεται το ̟οσό των 1.700,00 ευρώ ̟λέον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της Προέδρου του και την διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

 

 

 

                                  ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Εγκρίνει τις ̟αρακάτω αναφερόµενες τεχνικές ̟ροδιαγραφές για ̟ροµήθεια 

εξο̟λισµού γαστρεντερολογικού τµήµατος  ό̟ως υ̟οβλήθηκαν  α̟ό τον αρµόδιο υ̟άλληλο  

 

1.ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη 

̟ροσφορά µε βάση την βέλτιστη σχέση ̟οιότητας-τιµής. 

Ό̟ως στο άρθρο 86 ̟αρ. 9, 10 και 11 του Ν. 4412/2016 για την ε̟ιλογή της ̟ροσφοράς µε 

την ̟ λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ ροσφορά, αξιολογούνται µόνο οι ̟ ροσφορές 

̟ου είναι α̟οδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές ̟ ροδιαγραφές και τους 

όρους της διακήρυξης.     

Πλέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά είναι εκείνη ̟ου ̟αρουσιάζει τον µι-

κρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της ̟ροσφοράς (συγκριτικής) ̟ρος την βαθµολογία της. 

         Συγκριτική Τιµή 

Λ=     ---------------------- 

        Σταθµισµένη Βαθµολογία 

Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υ̟όψη το άθροισµα :  

α) της ισοδύναµης συγκριτικής τιµής ̟ροµήθειας, του κόστους –  εγκατάστασης – ̟αράδοσης 

του συστήµατος σε ̟λήρη λειτουργία, ό̟ως  αναφέρεται στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές  και 

β) της συνολικής τιµής συντήρησης και λειτουργίας µε ανταλλακτικά για οκτώ έτη µετά την 

λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας 

Για την αξιολόγηση της ̟ροσφοράς ως ̟λέον συµφέρουσα και την τελική ε̟ιλογή του ̟ρο-

µηθευτού, λαµβάνονται υ̟όψη κυρίως τα ̟ αρακάτω στοιχεία κατά οµάδες, µε τους αντίστοι-

χους συντελεστές βαρύτητας. 
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ΟΜΑ∆Α Α 
ΒΑΘΜΟΛΟ-

ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛ. ΒΑΡΥΤ. 

∆/ΞΗΣ 

1.Συµφωνία  ̟ροσφοράς µε τις Τεχνικές ̟ροδια-

γραφές της διακήρυξης.  
100-120 30% 

2.Ποιότητα και  α̟οδοτικότητα του είδους  σύµ-

φωνα µε τις  τεχνικές  ̟ροδιαγραφές  της διακή-

ρυξης 

100-120 30% 

3. Πρόσθετες δυνατότητες του είδους ̟ου δεν ανα-

φέρονται στις τεχνικές ̟ ροδιαγραφές και κριθούν 

ως ̟λεονέκτηµα ̟ου εξυ̟ηρετεί ̟ρόσθετες ανά-

γκες του Νοσοκοµείου. 

100-120 20% 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΟΜΑ∆ΑΣ  80% 

ΟΜΑ∆Α  Β΄   

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα εκτιµηθεί ως 

̟λεονέκτηµα εγγύηση µεγαλύτερη των 12 µηνών. 
100-120 12% 

2 Στοιχεία  Τεχνικής υ̟οστήριξης 

(̟αρεχόµενο Service  α̟ό  τον 

Προµηθευτή, ύ̟αρξη ανταλλακτικών τουλάχι-

στον για 10 έτη α̟ό την ηµεροµηνία διακο̟ής της 

̟αραγωγής του µηχανήµατος). Θα εκτιµηθεί ως 

̟λεονέκτηµα η ύ̟αρξη άµεσης τεχνικής υ̟οστή-

ριξης µε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό της εταιρείας 

(εντός των ̟ρώτων 48 ωρών) . Εγχειρίδιο χρήσης 

στα ελληνικά 

100-120 4% 

 3.Χρόνος ̟αράδοσης 100-120 2% 

4.Ε̟ίδειξη  λειτουργίας. Εκ̟αίδευση  ̟ροσω̟ι-

κού.  
100-120 2% 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΟΜΑ∆ΑΣ  20% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100 

 

Όλα τα ε̟ί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται µε βάση τους 100 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των ε̟ιµέρους στοιχείων των ̟ροσφορών είναι 100 για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου 

καλύ̟τονται ακριβώς οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 

για τις ̟ ερι̟τώσεις ̟ ου υ̟ερκαλύ̟τονται οι τεχνικές ̟ ροδιαγραφές (αιτιολογηµένα α̟ό την 

αρµόδια ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης). 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων, ό̟ως αυτές αναφέρονται στον 

̟αρα̟άνω ̟ίνακα,  είναι το γινόµενο του ε̟ί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου 

ε̟ί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε ̟ροσφοράς είναι το άθροισµα 

των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. 

Η τελική βαθµολογία µε βάση τα ̟αρα̟άνω κυµαίνεται α̟ό 100 έως 120 βαθµούς. 

Σε ̟ερί̟τωση ισοβαθµίας του Λ µεταξύ δύο ̟ροσφορών θα ε̟ιλεγεί η ̟ροσφορά εκείνη ̟ου 

έχει τη µεγαλύτερη σταθµισµένη βαθµολογία τεχνικής ̟ ροσφοράς ανάλογα µε την βαρύτητα 

του κάθε κριτηρίου ό̟ως αυτή ̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟οσοστιαία αναλογία µεταξύ τους. Σε 

̟ερί̟τωση ισοβαθµίας και ως ̟ρος την τεχνική ̟ροσφορά η αναθέτουσα αρχή ε̟ιλέγει τον 

ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν τις ισοδύναµες ̟ρο-

σφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον του αρµοδίου γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου και 

̟αρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙ-

ΣΤΟΝ 10 ΙΝΤΖΩΝ – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

2. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ – ΕΝΗΛΙΚΕΣ - ΥΠΕΡΗ-

ΛΙΚΕΣ 

3. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 3 ΚΙΛΑ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

4. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

5. ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ , ΠΙΕΣΗ, ΣΦΥΞΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, 

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ 

6. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΚΟΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

7. Η ΟΘΟΝΗ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ – ΝΑ ΕΙ-

ΝΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΙΚΙΝΙΖΕΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

8. ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΛΕΙ-

ΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

9. NA ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ – ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

10. ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΟΠΤΙΚΌ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

 

11. ΝΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ: 

a. ΚΑΛΩ∆ΙΟ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 3 ΠΟΛΩΝ 

Η 5 ΠΟΛΩΝ – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

b. ΚΑΛΩ∆ΙΟ – ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ SpO2 (ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ) – ΝΑ ΑΝΑ-

ΦΕΡΘΕΙ 

c. ΚΑΛΩ∆ΙΟ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 

d. ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ∆Α ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙ-

ΣΤΟΝ 25ΕΚ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΤΩΝ 50 ΕΚ. – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ  

 

2.ΣΥΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΤΑΣΕΩΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΑ 

ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη 

̟ροσφορά µε βάση την βέλτιστη σχέση ̟οιότητας-τιµής. 

Ό̟ως στο άρθρο 86 ̟αρ. 9, 10 και 11 του Ν. 4412/2016 για την ε̟ιλογή της ̟ροσφοράς µε 

την ̟ λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ ροσφορά, αξιολογούνται µόνο οι ̟ ροσφορές 

̟ου είναι α̟οδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές ̟ ροδιαγραφές και τους 

όρους της διακήρυξης.     

Πλέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά είναι εκείνη ̟ου ̟αρουσιάζει τον µι-

κρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της ̟ροσφοράς (συγκριτικής) ̟ρος την βαθµολογία της. 

         Συγκριτική Τιµή 

Λ=     ---------------------- 

        Σταθµισµένη Βαθµολογία 

Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υ̟όψη το άθροισµα :  

α) της ισοδύναµης συγκριτικής τιµής ̟ροµήθειας, του κόστους –  εγκατάστασης – ̟αράδοσης 

του συστήµατος σε ̟λήρη λειτουργία, ό̟ως  αναφέρεται στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές  και 

β) της συνολικής τιµής συντήρησης και λειτουργίας µε ανταλλακτικά για οκτώ έτη µετά την 

λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας 

Για την αξιολόγηση της ̟ροσφοράς ως ̟λέον συµφέρουσα και την τελική ε̟ιλογή του ̟ρο-
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µηθευτού, λαµβάνονται υ̟όψη κυρίως τα ̟ αρακάτω στοιχεία κατά οµάδες, µε τους αντίστοι-

χους συντελεστές βαρύτητας. 

ΟΜΑ∆Α Α 
ΒΑΘΜΟΛΟ-

ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛ. ΒΑΡΥΤ. 

∆/ΞΗΣ 

1.Συµφωνία  ̟ροσφοράς µε τις Τεχνικές ̟ροδια-

γραφές της διακήρυξης. Να δοθεί αναλυτική τε-

χνική ̟εριγραφή των ̟ροσφεροµένων ειδών. 

100-120 30% 

2.Ποιότητα και  α̟οδοτικότητα του είδους  σύµ-

φωνα µε τις  τεχνικές  ̟ροδιαγραφές  της διακή-

ρυξης 

100-120 35% 

3. Πρόσθετες δυνατότητες του είδους ̟ου δεν ανα-

φέρονται στις τεχνικές ̟ ροδιαγραφές και κριθούν 

ως ̟λεονέκτηµα ̟ου εξυ̟ηρετεί ̟ρόσθετες ανά-

γκες του Νοσοκοµείου. 

100-120 15% 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΟΜΑ∆ΑΣ  80% 

ΟΜΑ∆Α  Β΄   

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα εκτιµηθεί ως 

̟λεονέκτηµα εγγύηση µεγαλύτερη των 12 µηνών. 
100-120 13% 

2 Στοιχεία  Τεχνικής υ̟οστήριξης 

(̟αρεχόµενο Service  α̟ό  τον 

Προµηθευτή, ύ̟αρξη ανταλλακτικών τουλάχι-

στον για 10 έτη α̟ό την ηµεροµηνία διακο̟ής της 

̟αραγωγής του µηχανήµατος). Θα εκτιµηθεί ως 

̟λεονέκτηµα η ύ̟αρξη άµεσης τεχνικής υ̟οστή-

ριξης µε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό της εταιρείας 

(εντός των ̟ρώτων 48 ωρών) . Εγχειρίδιο χρήσης 

στα ελληνικά 

100-120 3% 

 3.Χρόνος ̟αράδοσης 100-120 2% 

4.Ε̟ίδειξη  λειτουργίας. Εκ̟αίδευση  ̟ροσω̟ι-

κού.  
100-120 2% 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΟΜΑ∆ΑΣ  20% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100 

 

Όλα τα ε̟ί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται µε βάση τους 100 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των ε̟ιµέρους στοιχείων των ̟ροσφορών είναι 100 για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου 

καλύ̟τονται ακριβώς οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 

για τις ̟ ερι̟τώσεις ̟ ου υ̟ερκαλύ̟τονται οι τεχνικές ̟ ροδιαγραφές (αιτιολογηµένα α̟ό την 

αρµόδια ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης). 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων, ό̟ως αυτές αναφέρονται στον 

̟αρα̟άνω ̟ίνακα,  είναι το γινόµενο του ε̟ί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου 

ε̟ί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε ̟ροσφοράς είναι το άθροισµα 

των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. 

Η τελική βαθµολογία µε βάση τα ̟αρα̟άνω κυµαίνεται α̟ό 100 έως 120 βαθµούς. 

Σε ̟ερί̟τωση ισοβαθµίας του Λ µεταξύ δύο ̟ροσφορών θα ε̟ιλεγεί η ̟ροσφορά εκείνη ̟ου 

έχει τη µεγαλύτερη σταθµισµένη βαθµολογία τεχνικής ̟ ροσφοράς ανάλογα µε την βαρύτητα 

του κάθε κριτηρίου ό̟ως αυτή ̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟οσοστιαία αναλογία µεταξύ τους. Σε 

̟ερί̟τωση ισοβαθµίας και ως ̟ρος την τεχνική ̟ροσφορά η αναθέτουσα αρχή ε̟ιλέγει τον 
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ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν τις ισοδύναµες ̟ρο-

σφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον του αρµοδίου γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου και 

̟αρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 

 

                              – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

2. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

3. ΝΑ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΥΡΓΟ 

ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

4. NA ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ  

5. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝ∆ΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

6. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΦΙΑΛΗ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΑΚΑ 

7. ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

8. ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ CO2 

ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

9. ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΛΥΧΝΙΑ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

10. ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

 

3. ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη 

̟ροσφορά µε βάση την βέλτιστη σχέση ̟οιότητας-τιµής. 

Ό̟ως στο άρθρο 86 ̟αρ. 9, 10 και 11 του Ν. 4412/2016 για την ε̟ιλογή της ̟ροσφοράς µε 

την ̟ λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ ροσφορά, αξιολογούνται µόνο οι ̟ ροσφορές 

̟ου είναι α̟οδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές ̟ ροδιαγραφές και τους 

όρους της διακήρυξης.     

Πλέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά είναι εκείνη ̟ου ̟αρουσιάζει τον µι-

κρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της ̟ροσφοράς (συγκριτικής) ̟ρος την βαθµολογία της. 

         Συγκριτική Τιµή 

Λ=     ---------------------- 

        Σταθµισµένη Βαθµολογία 

Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υ̟όψη το άθροισµα :  

α) της ισοδύναµης συγκριτικής τιµής ̟ροµήθειας, του κόστους –  εγκατάστασης – ̟αράδοσης 

του συστήµατος σε ̟λήρη λειτουργία, ό̟ως  αναφέρεται στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές  και 

β) της συνολικής τιµής συντήρησης και λειτουργίας µε ανταλλακτικά για οκτώ έτη µετά την 

λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας 

Για την αξιολόγηση της ̟ροσφοράς ως ̟λέον συµφέρουσα και την τελική ε̟ιλογή του ̟ρο-

µηθευτού, λαµβάνονται υ̟όψη κυρίως τα ̟ αρακάτω στοιχεία κατά οµάδες, µε τους αντίστοι-

χους συντελεστές βαρύτητας. 

ΟΜΑ∆Α Α 
ΒΑΘΜΟΛΟ-

ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛ. ΒΑΡΥΤ. 

∆/ΞΗΣ 

1.Συµφωνία  ̟ροσφοράς µε τις Τεχνικές ̟ροδια-

γραφές της διακήρυξης. Να δοθεί αναλυτική τε-

χνική ̟εριγραφή των ̟ροσφεροµένων ειδών. 

100-120 30% 

2.Ποιότητα και  α̟οδοτικότητα του είδους  σύµ-

φωνα µε τις  τεχνικές  ̟ροδιαγραφές  της διακή-

ρυξης 

100-120 40% 
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3. Πρόσθετες δυνατότητες του είδους ̟ου δεν ανα-

φέρονται στις τεχνικές ̟ ροδιαγραφές και κριθούν 

ως ̟λεονέκτηµα ̟ου εξυ̟ηρετεί ̟ρόσθετες ανά-

γκες του Νοσοκοµείου. 

100-120 10% 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΟΜΑ∆ΑΣ  80% 

ΟΜΑ∆Α  Β΄   

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα εκτιµηθεί ως 

̟λεονέκτηµα εγγύηση µεγαλύτερη των 12 µηνών. 
100-120 13% 

2 Στοιχεία  Τεχνικής υ̟οστήριξης 

(̟αρεχόµενο Service  α̟ό  τον 

Προµηθευτή, ύ̟αρξη ανταλλακτικών τουλάχι-

στον για 10 έτη α̟ό την ηµεροµηνία διακο̟ής της 

̟αραγωγής του µηχανήµατος). Θα εκτιµηθεί ως 

̟λεονέκτηµα η ύ̟αρξη άµεσης τεχνικής υ̟οστή-

ριξης µε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό της εταιρείας 

(εντός των ̟ρώτων 48 ωρών) . Εγχειρίδιο χρήσης 

στα ελληνικά 

100-120 3% 

 3.Χρόνος ̟αράδοσης 100-120 3% 

4.Ε̟ίδειξη  λειτουργίας. Εκ̟αίδευση  ̟ροσω̟ι-

κού.  
100-120 1% 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΟΜΑ∆ΑΣ  20% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100 

 

Όλα τα ε̟ί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται µε βάση τους 100 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των ε̟ιµέρους στοιχείων των ̟ροσφορών είναι 100 για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου 

καλύ̟τονται ακριβώς οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 

για τις ̟ ερι̟τώσεις ̟ ου υ̟ερκαλύ̟τονται οι τεχνικές ̟ ροδιαγραφές (αιτιολογηµένα α̟ό την 

αρµόδια ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης). 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων, ό̟ως αυτές αναφέρονται στον 

̟αρα̟άνω ̟ίνακα,  είναι το γινόµενο του ε̟ί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου 

ε̟ί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε ̟ροσφοράς είναι το άθροισµα 

των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. 

Η τελική βαθµολογία µε βάση τα ̟αρα̟άνω κυµαίνεται α̟ό 100 έως 120 βαθµούς. 

Σε ̟ερί̟τωση ισοβαθµίας του Λ µεταξύ δύο ̟ροσφορών θα ε̟ιλεγεί η ̟ροσφορά εκείνη ̟ου 

έχει τη µεγαλύτερη σταθµισµένη βαθµολογία τεχνικής ̟ ροσφοράς ανάλογα µε την βαρύτητα 

του κάθε κριτηρίου ό̟ως αυτή ̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟οσοστιαία αναλογία µεταξύ τους. Σε 

̟ερί̟τωση ισοβαθµίας και ως ̟ρος την τεχνική ̟ροσφορά η αναθέτουσα αρχή ε̟ιλέγει τον 

ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν τις ισοδύναµες ̟ρο-

σφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον του αρµοδίου γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου και 

̟αρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 

 

                              – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

2. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

3. ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ  ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝ∆ΕΘΕΙ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΒΙΟ-

ΨΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΝΕΡΟΥ (WATER JET) 

4. NA ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΕ-

ΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

5. ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
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6. ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΠΟ∆Ο∆ΙΑΚΟΠΤΗ 

7. ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ 

8. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟ-

ΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 15 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 

9. ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ∆ΟΧΕΙΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ 

10. ΤΟ ∆ΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟ 

11. ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙ-

ΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥ-

ΣΚΕΥΗΣ 

 

Β. Εγκρίνει την διενέργεια του ̟αρακάτω συνο̟τικού διαγωνισµού  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

CPV 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ

ΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

KAE ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ  

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

(σε ευρώ) 

ΠΡΟΥΠΟΛ

ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ (σε 

ευρώ) 

32323000-3 Οθόνες ο̟τικής 

α̟εικόνισης 

 

Συνο̟τικός 

διαγωνισµός 

Συµφέρουσα α̟ό 

οικονοµική ά̟οψη  

µε βάση την 

βέλτιστη σχέση 

̟οιότητας - τιµής 

7127 1.700,00 

2.108,00 

33168000-5 ∆ιατάξεις ενδο-

σκο̟ίου και εν-

δοχειρουργικής 

Συνο̟τικός 

διαγωνισµός 

Συµφέρουσα α̟ό 

οικονοµική ά̟οψη  

µε βάση την 

βέλτιστη σχέση 

̟οιότητας - τιµής 

7127 6.000,00 

7.440,00 

42122410-7 Αντλίες για ια-

τρική χρήση 

Συνο̟τικός 

διαγωνισµός 

Συµφέρουσα α̟ό 

οικονοµική ά̟οψη  

µε βάση την 

βέλτιστη σχέση 

̟οιότητας - τιµής 

7127 2.000,00 

2.480,00 

   ΣΥΝΟΛΟ  
9.700,00 12.028,00 

 

Γ. Ορίζει ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του ̟αρα̟άνω αναφερόµενου διαγωνισµού α̟οτελούµενη 

α̟ό τους: 

-Μασούντ Χάνι µε ανα̟ληρώτρια την Κοκκίνη Σοφία 

- Μαστοράκη Στερεό µε ανα̟ληρωτή τον Σταγάκη Εµµανουήλ 

- Αρακαδάκη Αικατερίνη µε ανα̟ληρώτρια την Κουρίνου Ευαγγελία 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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